








Risiken:

Gefahr von Hautreizungen, Verletzungen, Entzündungen und Schmerzen in der Nagelumgebung: 
Das korrekte Anpassen und Einsetzen von Nagelkorrekturspangen ist eine wichtige Voraussetzung 
um Hautreizungen, Hautverletzungen, Schmerzen, Verhornungen und Entzündungen zu vermeiden.

Gefahr der Nagelablösung (Onycholyse): 
Das korrekte Einstellen der Zug- und Hebelkräfte von Nagelkorrekturspangen sind wichtige Vo-
raussetzungen um das Ablösen des Nagels zu vermeiden.

Gefährdung durch Infektion: 
Eine Infektion der Nagelplatte, eine Vorschädigung des Nagels oder mangelnde Hygiene kann zu 
einer Nagelmykose führen. Die Patientenaufklärung sollte die laufende Hygienemaßnahmen zur 
Vermeidung einer Infektion beinhalten. 

Gefährdung durch umherfliegende Teile: 
Beim Abzwicken des Drahtes muss darauf geachtet werden, dass keine Teile umherfliegen. Ach-
ten Sie darauf, dass sowohl Ihr Gesicht, das Gesicht des Patienten, sowie evtl. dritter Personen 
geschützt sind (z. B. durch Schutzbrillen). Legen Sie beim Abzwicken die Finger zum Schutz auf 
die Drahtenden.

Gefährdung durch Verkleben: 
Der Klebstoff OrthoGlue klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlieder zusammen. Enthält 
Cyanacrylat. Reizt Augen, Atmungsorgane und Haut. Berührungen mit Augen und Haut vermei-
den. Im Falle eines Kontakts mit Augen oder inneren Organen sofort einen Arzt aufsuchen. Dämp-
fe nicht einatmen. Darf nicht in Berührung mit Wunden kommen - Wunden vor der Anwendung 
durch Öl- oder Fettstrich abdecken. Eventuelle Hautverklebungen nicht mit Gewalt lösen, sondern 
längere Zeit in warmer Seifenlauge einweichen oder mit Aceton vorsichtig lösen. 

Gefährdung durch UV-Strahlung:  
Sehen Sie in keinem Fall direkt in die UV-Strahlung der Mircolampe. Sie schädigt das Auge.

Die Reaktionen treten i. d. R. rasch ein und werden vom Patienten und Anwender schnell bemerkt. 
Gegenmaßnahmen müssen sofort getroffen werden.

Besondere Vorkommnisse:
Sollte es bei der Anwendung von Produkten der 3TO GmbH zu besonderen Vorkommnissen 
kommen, entfernen Sie die Spange sofort vom Patienten. Die betroffene Zehe ist zu desinfizieren 
und steril zu verbinden. Konsultieren Sie oder der Patient sofort einen Arzt. Bitte wenden Sie 
sich sofort telefonisch an die 3TO GmbH +49 89 4520833-0 (außerhalb der Öffnungszeiten per 
E-Mail an info@3to-gmbh.de). Sie erhalten im Anschluss ein Formular „Besondere Vorkommnisse“ 
zugesandt. Dieses ist auszufüllen und schnellstmöglich an die 3TO GmbH zu senden.

Patienteninformationen: 
Informieren Sie Ihren Patienten über die Ursachen und Vermeidungsmöglichkeiten von eingewach-
senen Nägeln.
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Risico‘s:

Gevaar van huidirritaties, letsel, ontstekingen en pijn in de omgeving van de nagel: Het correct 
aanpassen en aanbrengen van nagelcorrectiebeugels is een belangrijke voorwaarde om huidirrita-
ties, huidletsel, pijn, eeltvorming en ontstekingen te voorkomen. 

Gevaar van nagelloslating (onycholyse): 
Het correct instellen van de trek- en hefboomkrachten van nagelcorrectiebeugels zijn belangrijke 
voorwaarden om het loslaten van de nagel te voorkomen.

Risico door infectie: 
Een infectie van de nagelplaat, een bestaande beschadiging van de nagel of gebrekkige hygiëne 
kan leiden tot nagelmycose. De informatie voor patiënten moet de bestaande hygiënemaatregelen 
ter voorkoming van infecties bevatten. 

Risico door rondvliegende elementen: 
Bij het afknijpen van de draad moet ervoor worden gezorgd dat er geen elementen rondvliegen. 
Zorg dat zowel uw gezicht, het gezicht van de patiënt en eventuele andere personen zijn be-
schermd (bijv. door een veiligheidsbril). Leg bij het afknijpen de vingers op de draaduiteinden ter 
bescherming.

Risico door verkleving: 
De lijm OrthoGlue plakt binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. Bevat cyaa-
nacrylaat. Irriterend voor de ogen, luchtwegen en huid. Vermijd contact met de ogen en huid. 
Raadpleeg onmiddellijk een arts in geval van contact met de ogen of inwendige organen. Adem 
dampen niet in. Mag niet in aanraking komen met wonden. Dek wonden voor de toepassing af  
met een olie- of vetlaag. Maak eventuele huidverklevingen niet met geweld los maar week ze  
gedurende langere tijd in een warm zeepsopje of werk ze voorzichtig los met aceton. 

Risico door uv-stralen:  
Kijk in geen geval direct in de uv-stralen van de microlamp. Ze beschadigen het oog.

De reacties ontstaan doorgaans snel en worden door de patiënt en gebruiker snel opgemerkt. Er 
moeten meteen tegenmaatregelen worden genomen.

Bijzondere incidenten:
Als er bij de toepassing van producten van 3TO GmbH bijzondere incidenten optreden, verwijder 
de beugel dan meteen van de patiënt. De behandelde teen moet worden gedesinfecteerd en steri-
el worden verbonden. U of de patiënt dient onmiddellijk een arts te raadplegen. Neem onmiddellijk 
telefonisch contact op met 3TO GmbH +49 89 4520833-0 (buiten de openingsuren per e-mail 
via info@3to-gmbh.de). Aansluitend wordt een formulier „Bijzondere incidenten” naar u opgestu-
urd. Dit moet worden ingevuld en zo snel mogelijk worden verstuurd naar 3TO GmbH.

Informatie voor de patiënt: 

Informeer uw patiënt over de oorzaken en preventiemogelijkheden van ingegroeide nagels. 
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Risques :

Risque d‘irritation de la peau, de blessure, d‘inflammation et de douleur dans l‘environnement des 
ongles : L’adaptation et l‘insertion correctes d‘agrafes de correction des ongles est une condition 
préalable importante pour éviter des irritations de la peau, des blessures cutanées, la douleur, la 
kératinisation et l‘inflammation. 

Risque de détachement des ongles (onycholyse) : 
Le réglage correct des forces de traction et de levier des agrafes de correction des ongles est 
une condition préalable importante pour empêcher le relâchement de l‘ongle.

Risque d‘infection : 
Une infection de la plaque de l‘ongle, un pré-dégât de l‘ongle ou un manque d‘hygiène peuvent 
entraîner une mycose de l‘ongle. L‘éducation des patients doit inclure des mesures d‘hygiène 
permanentes pour prévenir l‘infection. 

Danger des pièces volantes : 
Lorsque l‘on pince le fil, il faut veiller à ce qu‘aucune pièce ne soit projetée autour. Veillez à ce que 
votre visage, celui du patient et les éventuelles tierces personnes soient protégés (par exemple 
par des lunettes de protection). Placez vos doigts sur les extrémités du fil pour vous protéger 
lorsque vous le pincez.

Danger de collage : 
La colle OrthoGlue adhère à la peau et les paupières en quelques secondes. Contient du cya-
noacrylate. Irrite les yeux, le système respiratoire et la peau. Évitez tout contact avec les yeux et 
la peau. En cas de contact avec les yeux ou les organes internes, consultez immédiatement un 
médecin. Ne pas inhaler les vapeurs. Ne doit pas entrer en contact avec des blessures - Couvrir 
les blessures avec de l‘huile ou de la graisse avant utilisation. N‘enlevez pas les adhérences cuta-
nées par la force, mais faites-les tremper dans de l‘eau chaude savonneuse pendant une période 
prolongée ou détachez-les soigneusement avec de l‘acétone. 

Danger dû au rayonnement UV :  
Ne regardez en aucun cas directement dans le rayonnement UV de la micro-lampe. Il endommage 
l‘œil.

Les réactions se produisent généralement rapidement et sont rapidement remarquées par le 
patient et l‘utilisateur. Des contre-mesures doivent être prises immédiatement.

Incidents particuliers :
En cas d‘incidents particuliers lors de l‘utilisation des produits de 3TO GmbH, retirez immédiate-
ment l‘agrafe du patient. L‘orteil touché doit être désinfecté et protégé de façon stérile. Consultez 
immédiatement un médecin. Veuillez contacter 3TO GmbH immédiatement par téléphone au  
+49 89 4520833-0 (en dehors des heures d‘ouverture par e-mail à info@3to-gmbh.de). Un  
formulaire « Incidents particuliers » vous sera alors envoyé. Ce formulaire doit être rempli et  
envoyé à 3TO GmbH dans les plus brefs délais.

Information des patients : 
Informez votre patient sur les causes et les possibilités de prévention des ongles incarnés. 
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Rischi:

Rischio di irritazione cutanea, lesioni, infiammazione e dolore nell‘ambiente delle unghie: 
l‘applicazione e l‘inserimento corretto delle lamelle per la correzione delle unghie è un importante 
prerequisito per evitare irritazioni cutanee, lesioni cutanee, dolori, cornificazione ed infiammazioni. 

Rischio di separazione delle unghie (onicolisi): 
La corretta regolazione delle forze di trazione e di leva delle lamelle per la correzione delle unghie 
è un prerequisito importante per evitare che l‘unghia si stacchi.

Rischio di infezione: 
Un‘infezione della lamina ungueale, un pre-danneggiamento dell‘unghia o una mancanza di igiene 
può portare ad una micosi dell‘unghia. L‘educazione del paziente dovrebbe includere misure igie-
niche continue per prevenire l‘infezione. 

Pericolo dovuto a parti volanti: 
Quando si stacca il filo, bisogna fare attenzione che non ci siano parti che volano in giro. Assicu-
ratevi che il vostro viso, il viso del paziente ed eventuali terzi vengano protetti (ad es. con occhiali 
protettivi). Posizionare le dita sulle estremità del filo per proteggerlo quando si taglia.

Pericolo di incollamento: 
La colla OrthoGlue unisce la pelle e le palpebre in pochi secondi. Contiene cianoacrilato. Irritante 
per occhi, sistema respiratorio e pelle. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di con-
tatto con gli occhi o con gli organi interni, consultare immediatamente un medico. Non inalare i 
vapori. Non deve venire a contatto con le ferite - coprire le ferite con olio o grasso prima dell‘uso. 
Non rimuovere le aderenze cutanee con la forza, ma immergerle in acqua tiepida e saponata per 
un lungo periodo di tempo o staccarle con cautela con l‘acetone. 

pericolo da radiazioni UV:  
in nessun caso guardare direttamente nella radiazione UV della micro lampada. Danneggia 
l‘occhio.

Le reazioni si verificano di solito rapidamente e vengono rapidamente notate dal paziente e 
dall‘operatore. Le contromisure vanno prese immediatamente.

Incidenti speciali:
In caso di incidenti particolari durante l‘utilizzo dei prodotti della 3TO GmbH, rimuovere imme-
diatamente la lamella dal paziente. Il dito interessato va disinfettato e fasciato in modo sterile. 
Consultare immediatamente un medico. Si prega di contattare immediatamente la 3TO GmbH 
al numero di telefono +49 89 4520833-0 (al di fuori degli orari di apertura per e-mail all‘indirizzo 
info@3to-gmbh.de). Vi verrà quindi inviato un modulo „Incidenti speciali“. Questo modulo va com-
pilato e inviato alla 3TO GmbH quanto prima.

Informazioni sul paziente: 

Informare il paziente sulle cause e sulle possibilità di prevenzione delle unghie incarnite.
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Riesgos:

Riesgo de irritación de la piel, lesiones, inflamación y dolor en el entorno de las uñas: El ajuste y la 
inserción correcta de las graps de corrección de uñas es un prerrequisito importante para evitar la 
irritación de la piel, las lesiones de la piel, el dolor, la cornificación y la inflamación. 

Riesgo de separación de las uñas (onicólisis): 
El ajuste correcto de las fuerzas de tracción y de palanca de los retenedores correctores de uñas 
son requisitos previos importantes para evitar que la uña se afloje.

Riesgo de infección: 
Una infección de la placa de la uña, un daño previo de la uña o la falta de higiene puede producir 
una micosis de la uña. El consejo al paciente debe incluir medidas de higiene continuas para 
prevenir la infección. 

Peligro por las piezas proyectadas: 
Cuando se pellizca el alambre, hay que tener cuidado de que no se proyecte ninguna pieza en el 
aire. Asegúrese de que tanto su cara, como la del paciente y de cualquier tercera persona estén 
protegidos (por ejemplo, con gafas protectoras). Ponga sus dedos en los extremos del alambre 
para protegerse al cortarlo.

Peligro por adherencia: 
El pegamento OrthoGlue puede pegar la piel y los párpados en segundos. Contiene cianocrilato. 
Irrita los ojos, el sistema respiratorio y la piel. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de 
contacto con los ojos o los órganos internos, consulte a un médico inmediatamente. No inhalar 
los vapores. No debe entrar en contacto con las heridas - Cubrir las heridas con aceite o grasa 
antes de usarlas. No elimine las adherencias de la piel a la fuerza, sino que las sumerja en agua 
jabonosa tibia durante un período de tiempo más largo o aflójelas cuidadosamente con acetona. 

Peligro por la radiación UV:  
Bajo ninguna circunstancia mire directamente a la radiación UV de la microlámpara. Puede dañar 
sus ojos.

Las reacciones suelen ser rápidas y el paciente y el usuario las notan rápidamente. Las  
contramedidas deben ser tomadas inmediatamente.

Incidentes especiales:
Si ocurre algún incidente especial al usar productos de 3TO GmbH, quítenle la ortesis inmedi-
atamente al paciente. El dedo afectado debe ser desinfectado y vestido esterilizado. Consulte 
a un médico inmediatamente. Por favor, póngase en contacto con 3TO GmbH inmediatamente 
por teléfono +49 89 4520833-0 (fuera del horario de apertura por e-mail a info@3to-gmbh.de). 
Luego se le enviará un formulario sobre „Incidentes especiales“. Este último debe ser completado 
y enviado a 3TO GmbH lo antes posible.

Información del paciente: 
Informe a su paciente sobre las causas y las posibilidades de prevención de las uñas encarnadas. 
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